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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقات رداستاندا مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بوه   92/6/29دومین جلسه شوورای عوا ی اداری موور      و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

 جهت  اجرا ابلاغ شده است. 92/3/29مور   33333/996زمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره سا

مؤسسوات   و مراکو   نظوران  صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تو یودی،   بوه شورایط   توجه با و ملی مصا ح با همگام وکوششی دشو می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تو یدی پژوهشی، علمی،

کننودگان،  مصور   تو یدکننودگان،  شوام   نفوع،  و حو   صواحبان  منصوفانۀ  و آگاهانوه  مشوارکت  از کوه  اسوت  تجواری  و فنواوری 

نووی    پوی  . شوود  می حاص  دو تی غیر و دو تی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 و ایوران اوا    رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها

 .شود می منتشر

کننود   موی  تهیوه  شده تعیین ضوابط رعایت با نی  صلاح ذی و مند علاقه های سازمان و مؤسسات که اردهاییاستاند نوی  پی 

،  بودین ترتیوب  . شوود  موی  منتشور  و اوا   ایوران  ملوی  اسوتاندارد  عنووان  به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

ملوی   کمیتوۀ  در و تودوین  3 شومارۀ  ایوران  ملوی  اسوتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط استاندارد

(ISO)استاندارد  ا مللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ا مللی ا کتروتکنیوک   بین کمیسیون، 1

(IEC) 

3 قانونی شناسی اندازه ا مللی بین سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشوور  در 

 آخورین  از ، کشوور  خوا   هوای  نیازمنودی  و کلوی  شورایط  به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعا یت

  شود.می گیریبهره  مللیا بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 ، حفو   کننودگان  مصور   از حمایوت  بورای  ، قوانون  در شده بینی پی  موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرای بعضی ، اقتصادی و محیطی زیست ملاحظات و محصولات کیفیت از اطمینان حصول ، عمومی و فردی ایمنی و سلامت

 اسوتاندارد، اجبواری   عوا ی  شورای تصویب اب وارداتی، اقلام یا /و کشور داخ  تو یدی محصولات برای را ایران ملی استانداردهای

-و درجه صادراتی کالاهای استاندارد اجرای ، کشور محصولات برای ا مللی بین بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

در  فعوال  مؤسسوات  و هوا  سوازمان  خودمات  از کنندگان استفاده به بخشیدن یناناطم برای همچنین . نماید اجباری را آن بندی

 ها آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی صدور و ممی ی ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره زمینۀ

 اسواس  بور  را مؤسسوات  و هوا  سوازمان  گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنج  وسای  ( واسنجی کا یبراسیون ) و مراک 

 بور  و اعطا ها آن به صلاحیت تأیید گواهینامۀ ، لازم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحیت نظام ضوابط

 فلو ات  عیوار  تعیوین  سنج ، وسای  ( واسنجی کا یبراسیون ) ، یکاها ا مللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می ها آن عملکرد

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 « روش تقطیر و تیتراسیون -گیري آمونیوم  اندازه -کیفیت آب »

 )تجديد نظر اول( 
 

 سمت و/ يا نمايندگی  رئیس : 

 رویا، مافی غلامی

 (آب و فاضلابمهندسی محیط زیست  تری)دک
 

 اهواز آزادهیأت علمی دانشگاه 

  دبیر :

 مژگان ، آتشی

 (فوق  یسان  شیمی)

 کارشناس شرکت زر گستر روبینا

 

 

  )اسامی به ترتیب حرو  ا فبا : ) اعضاء 

 زهرا، اسکندری

 (میکروبیو وژی) یسان  

 

 علی، ابیض

 (صنایع سلو  یفوق  یسان  )

 آب و فاضلاب اهواز آزمایشگاه ناسکارش

 

 

پژوهشکده تکنو وژی جهاد هیأت علمی 

  دانشگاهی
 

 نسیم، خلاقیا

 )فوق  یسان  شیمی(

 آب و فاضلاب اهواز آزمایشگاه کارشناس 

 

 هدیم سید ،اعرابی

 )فوق  یسان  شیمی(
 

 کارشناس 

 براتی، پری

 (شیمی یسان   )فوق
 

رق ریی  آزمایشگاه سازمان آب و ب

  خوزستان
 

 سو ماز، بوشهری

 )فوق  یسان  شیمی(

 

 مقداد ،وندعلی دوست

 ) یسان  شیمی(
 

 آب و فاضلاب اهواز آزمایشگاهکارشناس  

 

 

 جهاد دانشگاهی آزمایشگاهکارشناس     

  دایی، مینا
 (فوق  یسان  شیمی)
 

 اداره ک  استاندارد خوزستانکارشناس 



 د 

 

 خواه، سمیرادوستی
 ( یسان  شیمی)
 

 کارشناس 

 ارم زاده، مهرناز
 ) فوق  یسان  شیمی(

 

 کارشناس 

 نغمه،  عروجی

 ) فوق  یسان  شیمی(
 

 آب و فاضلاب اهواز آزمایشگاهکارشناس 
 

  فتاحی نیا، مهناز
 )فوق  یسان  شیمی(

 

 شرکت زر گستر روبینا کارشناس

 قهرمانی، محبوبه

 )فوق  یسان  شیمی(

 

 کارشناس 

 

 دمحمدی، حامگ 

 )فوق  یسان  شیمی(

 

 جهاد دانشگاهی آزمایشگاه کارشناس

 محمد نیا، حسین

 شیمی(مهندسی )فوق  یسان  

 

 فرایند و آنا ی ور کنترل کیفی  کارشناس

 آبفا خوزستان 

 فاطمه مهرمولایی،

 )فوق  یسان  شیمی(

 

 اداره ک  استاندارد خوزستانکارشناس 

 

 نقدی، تینا

 )فوق  یسان  شیمی(

 

 شرکت زر گستر روبینا اسکارشن

  نجفی، زینب
 )فوق  یسان  شیمی(

 کارشناس

  
 



 ه 

 

 پیش گفتار

 

 تدوین 1362نخستین بار در سال  "روش تقطیر و تیتراسیون  -گیری آمونیوم  اندازه - کیفیت آب " استاندارد

های ایید کمیسیونو ت شرکت زرگستر روبیناشد. این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط 

اجولاس کمیتوه ملوی     ومینهو ار و صود و سوی و سو     مربوط برای او ین بار مورد تجدید نظر قرار گرفوت و در 

 3تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  92/19/29 مور  استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر

بوه عنووان    1331 قات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه،قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقی

  استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 خودمات،  و علووم  صونایع،  زمینوۀ  در جهوانی  و ملی هایپیشرفت و تحولات با هماهنگی و همگامی حف  برای

ایون   تکمیو   و اصولاح  بورای  که پیشنهادی هر و شد خواهد تجدیدنظر   وم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 بنابراین، باید .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره

 

 است. 1362: سال 3963این استاندارد جایگ ین استاندارد ملی ایران شماره 

 

 :است زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ رایب که و ماخذی بعمن

 

ISO 5664:1984, Water quality - Determination of ammonium - distillation and titration method  
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 روش تقطیر و تیتراسیون -گیري آمونیوم  اندازه -کیفیت آب

 هدف و دامنه کاربرد     2

، آب 1خام های آب گیری مقدار آمونیوم موجود در نمونه اندازه ی برایتعیین روش ،استانداردهد  از تدوین این 

 باشد. به روش تقطیر و تیتراسیون می ابآشامیدنی و پس

 ml19  آزمونه استفاده از کاربرد دارد.موجود در آزمونه  mg 19 حداکثرمونیوم تا نیتروژن آبرای  استاندارداین 

 .است نیتروژنبه صورت  mg/l 1999 حداکثر حاوی نهبا غلظت نمو متناظر

 مراجع الزامی      1

هوا ارجواد داده شوده اسوت.     مدارك ا  امی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 شود. بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می

های بعدی آن مورد  نظرها و تجدیدر تاریخ انتشار ارجاد داده شده باشد، اصلاحیهدر صورتی که به مدرکی با ذک

ها ارجاد داده شده است،  نظر این استاندارد ملی ایران نیست. درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است. های بعدی آن نظر و اصلاحیههمواره آخرین تجدید

 زیر برای کاربرد این استاندارد ا  امی است:استفاده از مرجع 

 سنجی تک نشانهبا ن حجم -ای آزمایشگاهی، ظرو  شیشه3399استاندارد ملی ایران شماره   1-2

 حد تشخیص     8

نیتوروژن   mg /l9/9 آزمونوه برابور بوا     ml939بوا اسوتفاده از    )با درجه آزادی برابر اهوار(  عملیحد تشخیص 

 باشد. می

 سیتحسا      4

نیتروژن  mg /l3/9 معادل با  mol/l99/9 هیدرو کلریک اسید با غلظت  ml 9/1، آزمونه ml199 با به کار بردن 

 باشد.می

 مزاحمت      5

شود که تحت شرایط تعیین شده به عنوان آمونیاك تقطیر شوده و نتوایج بوالا     اصلی از اوره ناشی می م احمت

آید که تقطیر شده و طی تیتراسیون با اسوید  های فراری به وجود میینانین از آم. م احمت همکند ایجاد می

های آب کلوردار شوده   های موجود در نمونهشوند. کلرو آمیندهند، بنابراین نتایج بالایی را سبب میواکن  می

 شوند.می گیری اندازهدر این روش 

                                                 
1- Raw 
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 اصول آزمون      0

pH  شوود ایجواد موی   قلیوایی متوسوط   شرایطکسید امنی یم اف ودن با و تنظیم  2/3تا  9/6 در محدودهآزمونه .

محلوول  آمونیوم در  شود. جمع آوری می حاوی محلول بوریک اسید گیرنده با ندر  تقطیر و آمونیاك آزاد شده

تیتور  بوریوک اسوید / شناسواگر    محلوول  سنجی با استفاده از با محلول اسیدی استاندارد حجم حاص  از تقطیر

 شود. می

 مواد و/ يا واکنشگرها    7

اسوتفاده   1-3مطاب  با بند و فقط از آب  شناخته شدهای فقط از واکنشگرهای با خلو  تج یه آزموندر طول 

 .کنید

 :آید دست میهب به یکی از دو روش زیرکه  آمونیومعاری از  ،آب   7-2

 يون ادلروش تب  7-2-2

 مایع و ( عبور دادهیهیدروژنبه شک  )قوی  یاتیونی اسیدحاوی رزین کیک ستون مبدل میان آب مقطر را از 

 داریبه منظور نگوه  جمع آوری کنید.محکم  ای شیشهبا درپوش  ای شیشهبطری را در از شوی  دست آمده به

 اضافه کنید. رزینهمان از  g 19 تقطیرمحلول حاص  از به هر  یتر  نآ

 روش تقطیر  7-2-1

 ml(91/9±19/9) جرم حجمی اسید  محلول سو فوریک( g/ml32/1 )را به ml (19 ±1999 )اف وده آب مقطر ،

بطری در  سپ  بقیه را او یه را دور ریخته ومحلول حاص  از تقطیر از  ml39  .کنیددر دستگاه تقطیر  مجددا

 از رزیون  g19حاصو  از تقطیور   محلوول   بوه هور  یتور    جمع آوری کنید.محکم  ای شیشهبا در پوش  ای شیشه

 اضافه کنید. (یهیدروژنبه شک  )ی اسیدی قوی کاتیون

 ml  g/ 13/1جرم حجمی، با هیدروکلريك اسید   7-1

  mol/l 19/9 با غلظتسنجی استاندارد حجم، هیدروکلريك اسید محلول  7-8

ای اسوتاندارد  هوای معموول تج یوه   تهیه کنید  و آن را با روش اسید این محلول را با رقی  کردن هیدروکلریک

 استفاده کرد. تضمین شدهبا غلظت ی تجار های محلولتوان از به طور جایگ ین می .کنید

 mol/l 99/9استاندارد با غلظت سنجی حجمهیدروکلريك اسید،  محلول    7-4

ای های معموول تج یوه  و آن را با روش تهیه کنید (9-3)بند  هیدروکلریک اسید این محلول را با رقی  کردن 

یا رقیو  کوردن محلوول     تضمین شدهبا غلظت ی تجار های محلولتوان از به طور جایگ ین می استاندارد کنید.

 ( استفاده کرد.3-3هیدروکلریک اسید )بند  حجم سنجی ستانداردا

  شناساگر /بوريك اسید  محلول     7-5

 l  1توا حجوم  آب ح  کرده و  ml399 در حدود  را قاب  ح  در آب 1متی  رد  )g1/9  ±3/9 ( مقدار   7-5-2

                                                 
1-Methyl red 
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 رقی  کنید.

 رقی  کنید. l  1آب ح  کرده و تا حجم  ml399 حدود در را  1متیلن بلو  g  (1/9  ±3/1 )مقدار    7-5-1

 نید.اق خنک کتسپ  تا دمای ا کرده،را در آب گرم ح   (H3BO3بوریک اسید ) g  (1  ±99 ) مقدار   7-5-8

 ml (3/9 ±19 )( 1-3-3بند محلول شناساگر متی  رد) و  ml  (1/9 ±9/9  )     از محلوول شناسواگر متویلن بلوو 

 رقی  کنید. l  1تا حجم  و هبه آن اف ود (9-3-3بند )

  g/l 3/9 با غلظت شناساگر برموتیمول بلو، محلول    7-0

 رقی  کنید. l  1تا حجم در آب ح  کرده و را  برموتیمول بلو  g  (99/9  ± 3/9 ) مقدار

 حجمی( /حجمی) 1% ، يك اسیدهیدروکلر محلول   7-7

 .  کنیدرقی l  1تا حجم  را (9-3بند )  هیدروکلریک اسید ml ( 1  ±19  ) مقدار 

 mol/l 1 با غلظت ،سديم هیدروکسید محلول   7-3

توا   و اق خنوک تو . سپ  توا دموای ا  آب ح  کنید ml399 حدود در را سدیم هیدروکسید  g  (9  ±29 ) مقدار

 رقی  کنید. l  1حجم 

 عاری از کربنات ،1منیزيم اکسید سبك    7-3

 حرارت دهید. C399° را در دمای  منی یم اکسیدبرای حذ  کربنات، 

 8جهشهاي ضد دانه  7-26

 از موم پارافینی هاییتکهمثال برای ، کف عامل ضد  7-22

 وسايل     3

 به همراه وسای  زیر استفاده کنید.وسای  معمو ی آزمایشگاهی از 

و بوا  متصو    2ضود پاشو   سور  کوه بوه    ml1999 توا   ml399 یک با ن تقطیر با ظرفیت ،تقطیر اهدستگ 3-2

 مجه  شده طوری که خروجی بتواند در محلول جاذب غوطه ور باشد. کننده عمودیمتراکم

 صورت زیر انجام دهید.را به وسای  تقطیر مقدماتیتمی کاری  -يادآوري

 زیر را انجام دهید. کارروش  نشودز استفاده اند روبیشتر از انانچه دستگاه تقطیر 

      جهو  ضود   هوای دانوه  انود عودد  و  در با ن تقطیور ریختوه  را  (1-3بند ) نیومآمو عاری ازآب  ml339 حدود 

آوری جمع آب ml199  نصب و تقطیر را شرود کنید تا حداق داخ  آن انداخته  وازم دستگاه را   (19-3)بند 

 .دور بری یدرا  مانده داخ  با نو باقی رمایع حاص  از تقطی شود.

                                                 
1-Methylene blue  

2-Light  

3- Anti-bumping granules  

4- Anti-splash head  
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 هاو نمونه نمونه برداري     3

های  نمونه شودتوصیه می جمع آوری کرد.ای یا شیشه یای پلی اتیلنه بطریرا باید در  یهای آزمایشگاه نمونه

  داری شوند.گهن C 3°تا  C 9° بین در دمای موند یا تا شرود آزنآزمایشگاه هر اه زودتر تحت آزمون قرار گیر

هوا،   تواند بوه منظوور کموک بوه نگهوداری نمونوه       نی  می 9کواکتر از  pHاسیدی کردن با سو فوریک اسید تا 

استفاده شود، به شرطی که از آ ودگی احتما ی نمونه اسیدی شده با جذب هر گونه آمونیاك اتمسوفر اجتنواب   

 .شود

 روش انجام آزمون     26

 انتخاب حجم آزمونه    26-2

دسوت  هبو  1مطاب  بوا جودول   را  آزمونه حجمباشد  معلومتقریبی آمونیوم موجود در نمونه  مقدارکه در صورتی

 .دیآور
 حجم مورد نیاز نمونه در برابرآمونیوم -2جدول

  aآزمونه حجم Nρ برحسب غلظت آمونیوم

mg/l ml 
 19تا 

 99تا  19

 39تا  99

 199تا  39

939 

199 

39 

93 

استفاده از هیدروکلریک اسوید حجوم سونجی اسوتاندارد بورای       هنگام - يادآوري

 مراجعه کنید. 3-3تیتراسیون به بند 

 گیرياندازه   26-1

 دسوتگاه تقطیور بری یود.    کننوده دریافترا در با ن  شناساگر/بوریک اسیدمحلول ml (3±39 ) مقدار   26-1-2

قرار دارد. سپ  حجم انتخابی  محلول بوریک اسیدتر از سطح  ینیپا کنندهمتراکمانتهای  و ه که  مطمئن شوید

 .تقطیر تعیین کنید در با ن را (1-19)بند  آزمونه 

 .شود اضافهبه نمونه  آنجهت حذ  بهتر است اند بلور کواک سدیم تیوسو فات  ،در آزمونه در صورت وجود کلر -يادآوري

افو ودن محلوول    بوا   و وم و در صوورت   (6-3)بنود  در بوا ن اضوافه کورده     شناساگر برموتیمول بلوو اند قطره 

)رنگ زرد  9/6را بینمحلول محتوی با ن  pH  (3-3)بند  یا هیدرو کلریک اسید (3-3)بند هیدروکسید سدیم 

موجوود در بوا ن را بوا آب عواری از      و سپ  حجم محلوول  تنظیم کنید رنگ آبی شناساگر() 2/3تا  شناساگر(

  .برسانید ml 339 به (1-3)بند  آمونیوم

  ) g93/9  ±93/9 (  را به با ن تقطیور   (19-3)بند  جه ضد  دانهو اند عدد  (2-3)بند منی یم اکسید سبک

اف ودن عامو   ممکن است  پسابهای )برای نمونه را به دستگاه متص  کنید تقطیر اضافه کنید و بلافاصله با ن

 ضروری باشد(. (1-3)بند  ضد کف
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پ  از عم  تقطیر را باشد.  ml/min 19 ودظیم کنید که نر  تقطیر در حدحرارت با ن را طوری تن   26-1-1

 کنید. متوقف مایع ml 999آوری حدود جمع

ده ارغوانی تیتر کر پایانی تا نقطه (2-3)بند  استانداردحاص  از تقطیر را با هیدروکلریک اسید  مایع   26-1-8

 و حجم اسید مصرفی را یادداشت کنید.

بورای  ( 2-3)بنود   توان از هیودروکلریک اسوید اسوتاندارد    م موجود در نمونه بالا باشد میوآمونیغلظت که تیدر صور -2يادآوري

 .استفاده کرد مایعات حاص  از تقطیر تیتراسیون

آوری آمونیواك طوولانی    در صورتی که جمعتوان آن را تیتر کرد.  وقتی آمونیاك به درون با ن گیرنده تقطیر شد، می -1يادآوري

 کنند. ، نشان دهنده حضور مواد م احمی است که تحت هیدرو ی  آهسته قرار گرفته و آمونیاك را ایجاد میشود

 آزمون شاهد   26-8

جای آزمونه انجام به (1-3)بند آمونیوم آب عاری از  ml 939و ی با حدود  9-19 مطاب  با بند آزمون شاهد را

 دهید.

 بیان نتايج    22

 روش محاسبه   22-2

 .دست آوریدبه 1با استفاده از رابطه  گرم بر  یتررا برحسب میلینیتروژن  ومآمونی ظتغل

100001.14
0

21



 c

V

VV
N                                                                                       (1)  

 که در آن:
V0   ؛ یترحسب میلی بر ،(1-19)بند  ونهحجم آزم 

V1   ؛ یترحسب میلی بر ،مورد استفاده در تیتراسیون سنجیحجم استاندارد اسید هیدروکلریک محلول محج  

V2   بنود   آزموون شواهد   در مورد استفاده تیتراسیون سنجیحجم هیدروکلریک اسید استاندارد محلول حجم(

 ؛  یترحسب میلی بر (19-3

c      ؛مول بر  یتر حسب بر ،راسیونمورد استفاده در تیت هیدروکلریک اسیدغلظت دقی 

 گرم بر مول. حسب برجرم اتمی نیتروژن  14.01

ρNH4)یوا یوون آمونیووم    ( ρNH3)، آمونیواك  ( ρN) نیتوروژن  غلظت جرموی نتیجه آزمون ممکن است به صورت 
+ )

 9بیوان شوود. جودول     بر  یتر میکرو مول برحسب مویون آمونی غلظت به صورتو یا  گرم بر  یترمیلی برحسب

 دهد.ضرایب تبدی  مناسب را نشان می

 تجديدپذيري     22-1

 باشد.می 3مطاب  جدول  تجدیدپذیری انحرا  استانداردمقادیر 
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 ضرايب تبديل -1جدول

 غلظت جرمی
ρN 

mg/l 

ρNH3 
mg/l 

ρNH4
+ 

mg/l 
c (NH4

+
) 

µmol/l 

ρN =1 mg/l 
ρNH3 =1 mg/l 
ρNH4

+ =1 mg/l 
c (NH4

+) =1 µmol/l 

1 

393/9 

333/9 

912/9 

916/1 

1 

222/9 

913/9 

933/1 

932/1 

1 

913/9 

2/31 

3/33 

2/33 

1 

ρNH4) یون آمونیوم غلظت جرمی -مثال 
 باشد.می mg/l 333/9برابر با  جرمی نیتروژن باشد متناظر با غلظتمی mg/l 1که برابر با  (+

 
 هاانحراف استاندارد نمونه -8جدول

 ρNآمونیوم،  نمونه
mg/l 

 هحجم آزمون
ml 

 انحراف استاندارد
mg/l 

 آزادي در جهت

 محلول استاندارد

 محلول استاندارد

 نشین شدهته فاضلاب

 یخروج فاضلاب

9/2 

29 

33 

3/1 

939 

939 

199 

93 

93/9 

36/9 

39/9 

16/9 

19 

11 

16 

11 

 گزارش آزمون    21

 .گ ارش آزمون باید حداق  شام  اطلاعات زیر باشد

 ده مطاب  این استاندارد ملی؛روش آزمون استفاده ش  21-2

 ؛تمام ج ییات لازم برای شناسایی کام  نمونه  21-1

 ؛داری نمونه آزمایشگاهی قب  از آنا ی آوری و نگهج ییات جمع  21-8

 ؛شده بیان استفادهنتیجه و روش   21-4

 ؛گرنام و امضای آزمون  21-5

 تاریخ انجام آزمون. 21-0


